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Allgemeines 

Verteiler 
o Mitarbeiter Endoskopieabteilung 
o Aufbereitende Mitarbeiter anderer Abteilungen  

Mitgeltende Unterlagen 
o Basishygieneordnung 
o Hygienemerkblätter 
o Desinfektionsplan 

Verantwortlichkeiten  
o Leitender Mitarbeiter der Endoskopieabteilung 
o Ausführende Mitarbeiter 

Vorgehensweise 

 

Aufbereitung 

Alle in diesem Bereich verwendeten Sonden sind Einmalmaterial und werden nach 
Gebrauch entsorgt. 

Lagerung 

Die Lagerung der neuen Sonden erfolgt staubgeschützt im Schrank. 

Nach DIN 58953 Sterilgutversorgung wird eine Lagerdauer für sterile Medizinprodukte 
bei geschützter Lagerung in Schubladen oder Schränken in Einfach-Verpackungen von 
6 Monaten und in Dreifach-Verpackungen des Herstellers von 3-5 Jahren empfohlen. 
Bei ungeschützter Lagerung nicht länger als 48 Stunden verwendbar. 


