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RDG-E 

Die mikrobiologische Überprüfung der RDG-E erfolgt 1x jährlich durch das Hygienelabor 
am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene (IMIKRO) der UMR. 

Flexible Endoskope 

Die mikrobiologisch-hygienischen Untersuchungen der flexiblen Endoskope erfolgen 
jährlich und nach Reparatur durch das Hygienelabor am Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Virologie und Hygiene (IMIKRO) der UMR. 

Kontakt Hygienelabor IMIKRO 

Telefon: 0381 494-5797 

 


